


în care Δq – sarcina electrică care străbate secţiunea conductorului în intervalul de timp Δt.
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CONECTARE ÎN CIRCUIT



CONECTARE ÎN CIRCUIT
- simulare -

http://www.wisc-online.com/Objects/ViewObject.aspx?ID=DCE3902


CONECTARE ÎN CIRCUIT
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rezistenţa proprie a ampermetrului, ra să fie mult mai mică 

decât rezistenţa circuitului R (ra « R).

calitatea măsurării este mai bună.

CONECTARE ÎN CIRCUIT



FOARTE IMPORTANT!



Un ampermetru de curent continuu conţine:

 un 

(A);

 un (B).

AMPERMETRE MAGNETOELECTRICE CU BOBINĂ MOBILĂ

Observație:

În funcție de valoarea rezistenței sale interne,

instrumentul de măsurare magnetoelectric poate

fi un microampermetru sau un miliampermetru.

AMPERMETRE ANALOGICE



CE ESTE ȘUNTUL?

AMPERMETRE ANALOGICE



AMPERMETRE FEROMAGNETICE

AMPERMETRE ELECTRODINAMICE 

ȘI FERODINAMICE

AMPERMETRE ANALOGICE



AMPERMETRE NUMERICE


